PERGUNTAS FREQUENTES

1- QUAL E 0 BOTAO DE EVENTO E
QUANDO DEVE SER ACIONADO?

O botdo nimero 1 (amarelo) é o botdo
de evento e deve ser apertado sempre
gue o paciente sentir algum sinftoma.
Recomendamos que qao instalar o
aparelho no paciente pressionar o
botdo 1 e esperar receber os tragcados
no sistfema para certificar que a
fransmissdo estd funcionando.

2 - COMO IDENTIFICAR O SIGNIFICADO DE
CADA LED (LUZ) NA LATERAL DO
APARELHO?

Led Verde: Piscando 1 vez rdpido,
significa que o aparelho estd ligado e
automaticamente comeca a fazer as
configuragdes (data/ hora) ou
aguardando novos tracados.

led Azul: Apds as configuracoes
efetuadas acenderd o led azul que
piscara rapidamente, isto significa que
neste momento estéd ocorrendo a
fransmissdo dos dados registrados no
aparelho.

Led Vermelho: bateria descarregada,
frocar a bateria imediatomente e
colocar a bateriac que estava no
aparelho no carregador.

3 - ESTOU EM UMA AREA ONDE NAO HA
COBERTURA DE CELULAR. EU PERDI 0
EVENTO QUE ACABEI DE ACIONAR?

Ndo. O tracado esté armazenado na
memoria do aparelho e serd mantido
até ser corretamente transmitido para
o sistema. Perceba que a luz verde estd
piscando, e permanecerd assim até
que os tracados pendentes sejam
enviados. Desloque-se até uma drea
aonde hé cobertura de celular e assim
0s fracados serdo enviados ao sistema
automaticamente.

4-QUALEA POSICAO CORRETA DA
BATERIA NO CARREGADOR?

Sempre com o adesivo escrito Cardio
Web para baixo. A bateria deverd estar
completamente carregada em
aproximadamente 3 horas.
Recomendamos ndo frocar o cabo do
carregador por oufro qualquer pois as
amperagens sdo diferentes e poderd
danificar a bateria e ndo atingir a carga
maéxima da bateria.

5 - COMO IDENTIFICAR SE BATERIA ESTA
TOTALMENTE CARREGADA?

Ligado: indica que o carregador estd
conectado & tomada.

Pronta: a bateria esté pronta para uso.
Em Carga: a bateria estéd sendo
carregada.

6 - AS LUZES DO CARREGADOR PISCAM
ALTERNADAMENTE. O QUE DEVO FAZER?

O carregador ndo conseguiu detectar a
bateria e iniciar o ciclo de carga.
Desligue o carregador da tfomada,
remova a bateria e aguarde um minuto,
entdo ligue o carregador novamente.
Encaixe a bateria com o adesivo para
baixo. Se o problema persistir, tire uma
foto ou grave um video com seu celular
e envie para o responsdvel na clinica ou
hospital e informe o que estd
acontecendo.

EM CASO DE DUVIDAS, SUGESTOES OU
RECLAMAGOES, ENTRE EM CONTATO COM
A CARDIO WEB.
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LIGANDO | ,,
E DESLIGANDO
OAPARELHO Fessss

Para ligar o aparelho & necessdrio apenas colocar a bateria
com o lado que tem um adesivo escrito Cardio Web virado para
baixo. Para desligar o aparelho é necessdrio apenas retirar a

bateria.
C Q
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PRETO @ Ponto aonde o queixo encosta (ou encostaria) no peito.
VERMELHO @ Um palmo abaixo do eletrodo preto.
AMARELO O Na mesma linha do eletrodo vermelho, logo abaixo

POSICIONANDO
0S ELETRODOS

da axila esquerda.




